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Uczestnicy postepowania

dotyczy: dostawa jednorazowych wyrobéw medycznych na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia
Sp. z 0.0. w Malborku (szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdariskim) znak sprawy: PCZ.ZP. 18/19

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z 0.0. w Malborku informuje, ze w toku prowadzonego
postepowania wptynety ponizsze pytania:

Przedmiot Zamdwienia:

Pakiet 46 poz. 2:Czy Zamawiajacy dopusci zaoferowanie czepkéw o gramaturze 25 g/m2, kolor
zielony?
ODP. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 46 poz. 3: Czy Zamawiajgcy dopusci zaoferowanie czepkéw w kolorze zielonym?
ODP. Tak, dopuszcza.

Pakiet 46 poz. 4: Czy Zamawiajacy dopusci zaoferowanie masek o dtugosci trokéw dolnych
38 cm +/-2,5 cm?

ODP. Tak, dopuszcza.

Pakiet 37: Czy Zamawiajacy dopusci zaoferowanie rekawic o zawartoéci biatek 50-100 ug/g,
powierzchnia zewngtrzna mikroteksturowana, min. sita rozerwania po i przed starzeniem
19 N,zawartos¢ pudru <15 mg/g, dtugo$é min. rekawicy 285 mm?

ODP. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 37: Czy Zamawiajgcyodstapi od wymogu pisemne;j deklaracji bezodczynowosci $rodka
pudrujacego?
ODP. Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 38: Czy Zamawiajacy dopusci zaoferowanie rekawic z mankietem prostym z opaska
samoprzylepnym, grubo$¢ mankietu 0,200 mm, min. dtugo$¢ 290 mm, odpornos¢ na rozerwanie

przed starzeniem 19N i po starzeniu 15N, brak pirogenéw zgodnie z normg ISO 10993-11, bez
zgodnosci z ISO 166047?
ODP. Tak, dopuszcza.
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Pakiet 38: Czy Zamawiajacy dopusci zaoferowanie rekawic z mankietem prostym, powierzchnia
chlorowana, AOL 1,0, grubo$¢ mankietu 0,240 mm, grubo$¢ na dfoni 0,205mm,dtugosé min. dtugosc
285 mm, odporno$¢ na rozerwanie przed starzeniem 18N i po starzeniu 17N, rekawice
zarejestrowane jako wyréb medyczny k. Ila, pomys$iny wynik testéw LGM/CDRH (FDA) przy uzyciu
bakteriofaga PhiX 174, rekawice zgodne z normami: EN 455 1, 2, 3, 4, EN 556, ISO 11137-1, I1SO
13485, 1SO 14001, I1SO 9001 brak pirogenéw zgodnie z norma 1SO 10993-117?

ODP. Tak, dopuszcza.




