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Uczestnicy postepowania

dotyczy: dostawa jednorazowych wyrobdw medycznych na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z
0.0. w Malborku (szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdariskim) znak sprawy: PCZ.ZP. 18/19

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z 0.0. w Malborku informuje, ze w toku -prowadzonego postepowania
wplynety poniisze pytania:

Pakiet nr 9. Zamknigty system do odsysania z rurki intubacyjnej

Pozycja 1.

Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie:

Zamknigtego systemu do odsysania z rurki intubacyjnej rozmiary CH12/14/16, dtugoé¢ 56cm, 62cm i rozm.
CH18 dtugos¢ 54cm oraz rurki tracheotomijnej rozmiary CH12/14/16, dtugoé¢ 36cm; Mozliwoéé stosowania
przez min. 72 godz. (min. 48 godz. dla rozmiaru CH18). System posiadajacy zintegrowany podwdjnie
obrotowy facznik o kacie 90 stopni do podtgczenia rurki i respiratora; zamykany, obrotowy port do
przeptukiwania cewnika o dtugoéci min. 5 cm, zamykany port do podawania lekéw wziewnych (MDI), komora
pozwalajaca na obserwacje wydzieliny pacjenta, aktywacja podciénienia za pomoca przycisku znakowanego
kolorystycznie adekwatnie do rozmiaru wg. standardu ISO, blokada przycisku aktywacji podciénienia poprzez
jego obrdt o 90 stopni, zabezpieczenie tacznika podcisnienia w postaci kapturka, zamocowane do zestawu w
sposdb zapobiegajacy zagubieniu, silikonowa zastawka PEEP automatycznie uszczelniajgca cewnik po
usunigciu go z rurki, przekrgcana zastawka ON/OFF na wysokosci portu do przeptukiwania oddzielajaca
cewnik od pacjenta po usunigciu go z rurki, zapewniajaca szczelno$¢ zestawu, mankiet okrywajacy cewnik o
wiasciwosciach antybakteryjnych. System stanowigcy integralng catoéé, nieroztaczalny, wszystkie elementy
systemu sterylne. Cewnik zakoriczony atraumatycznie (zaokraglona koricowka), z dwoma otworami po
przeciwlegtych stronach, zakofczony obwddka w kolorze czarnym pozwalajacym na jego wizualizacje
podczas przeptukiwania, oznaczenie rozmiaru cewnika bezposérednio na dystalnym koricu cewnika, cewnik z
widocznymi oznaczeniami gtebokosci insercji skalowanymi co 1 cm. System gotowy do uzycia bezposrednio
po wyjeciu z opakowania, bez potrzeby dodatkowego montazu akcesoriéw

Odp. Dopuszczamy.
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Pakiet nr 7. FILTRY ODDECHOWE WIRUSOWO-BAKTERIOLOGICZNE
Pozycja 2

Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie:

Produktu réwnowaznego do opisanego: ‘

Filtr oddechowy wirusowo — bakteriologiczny dla dorostych z portem do kapnografii z zatyczka z
wymiennikiem ciepta i wilgoci HME. Waga filtra 29g. Przestrzed martwa 45ml. Skuteczno$é filtracji
wirusowej i bakteryjnej j 99,999 %. Wydajno$¢ nawilzania przy Vt=1000 ml, min. 32,4 mg/| - pakowany
papier-folia. Potgczenie I1SO 22/15. Bez PCV i lateksu.

Objgtos¢ oddechowa (ptywowa) w zakresie 300-1500ml - potwierdzona o$wiadczeniem producenta. Czas
dziatania do 24 godzin - potwierdzony o$wiadczeniem producenta.

Odp. Zgodnie z SIWZ.




